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Ensure correct polarity when inserting the rechargeable AA batteries. Alternatively, you can
use non-rechargeable AA batteries. Warning: do not charge non-rechargeable AA batteries!
Achten Sie beim einlegen der wiederaufladbaren AA-Batterien auf korrekte Polaritét.
Alternativ kénnen Sie nicht wiederaufladbare AA-Batterien verwenden. Warnung: laden Sie
keine nicht wiederaufladbaren AA-Batterien auf!

Assurez-vous que la polarité est correcte lors de l'insertion des piles AA rechargeables. Vous
pouvez également utiliser des piles AA non rechargeables. Attention: ne pas charger les piles
AA non rechargeables!

Garantire una corretta polarita quando si inseriscono le batterie AA ricaricabili. In alternativa, &
possibile utilizzare batterie AA non ricaricabili. Attenzione: non caricare batterie AA non
ricaricabili!

Asegurar la polaridad correcta al insertar las baterias AA recargables. Alternativamente,
puede utilizar baterias AA no recargables. Advertencia: jno cargue baterias AA recargables!
Assegurar a polaridade correcta ao inserir as baterias AA recarregéveis. Alternativamente,
vocé pode usar baterias AA nao recarregaveis. Atengao: ndo carreguem baterias AA ndao
recarregaveis!

Yb6eautecs B rpasuibHOM MOMSPHOCTY PY YCTaHOBKE aKKyMyIATOPHbIX 6ataper Tuna AA.
Kpome T0ro, Bl MOXeTe 1ComNb30BaTh He Nepe3apskaeMbie 6atapen Tuna AA.
TMpeaynpexaeHve: He 3apsxarite Henepesapﬂ)«aewle 5arapem na AA!
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Do not leave the batteries in the pack during storage for longer than 3 months. Remove the
AA batteries by following the reverse procedure.

Lassen Sie die Batterien wahrend der Lagerung nicht langer als 3 Monate im Paket.
Entfernen Sie die AA-Batterien nach dem umgekehrten Verfahren.

Ne pas laisser les piles dans I'emballage pendant plus de 3 mois. Retirez les piles en suivant
la procédure inverse.

Non lasciare le batterie nella confezione durante la conservazione per piti di 3 mesi.
Rimuovere le batterie AA seguendo la procedura inversa.

No deje las baterfas en el envase durante mas de 3 meses. Retire las pilas AA siguiendo el
procedimiento inverso.

Né&o deixe as baterias na embalagem durante o armazenamento por mais de 3 meses.
Retirar as baterias AA seguindo o procedimento inverso.

He ocTaensiite Gatapeiiki B ynakoBke BO Bpems XpaHeHus 6onee 3 MecsiLes. V3sneknte
6Gartapeiikit Tuna AA, BbINONHWB 0BPaTHYIO MPOLIEAYPY .
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Green: charging; off: charging complete; red: AA batteries incorrectly inserted, or
temperature limit exceeded.

Griin: aufladen; aus: Ladevorgang abgeschlossen; rot: AA Batterien falsch eingesetzt oder
Temperaturgrenze Uberschritten.

Vert: charge; off: charge complete; rouge: Piles AA mal insérées ou température limite
dépassée.

Verde: ricarica; off: ricarica completa; rosso: Batterie AA inserite in modo errato o superato il
limite di temperatura.

Verde: carga; off: carga completa; rojo: Pilas AA insertadas incorrectamente, o se ha
superado el limite de temperatura.

Verde: carga; desligado: carga completa; vermelho: Pilhas AA incorrectamente inseridas ou
limite de temperatura excedido.

3eneHblii: 3aps/ika He ropuT: 3aps/ka 3aBepLLIeHa; KpacHbIl: batapeiiki Tvna AA BCTaBsieHb!
HENpaBIibHO, UV NPEBbILLIEH TEMMEPaTyPHbIV Mpezen.
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Always ensure that the wheel assembly is securely attached with the screw.

Immer sicherstellen, dass das Rad sicher mit der Schraube befestigt ist.

Assurez-vous toujours que la roue soit solidement fixée avec la vis.

Assicurarsi sempre che il gruppo ruota sia saldamente fissato con la vite.

Siempre asegurar que el conjunto de la rueda este sujeto de modo seguro con el tornillo.
Sempre assegure-se que o conjunto da roda esteja preso firmemente com o parafuso.
Bcerza ciefyer o6ecrieunBaTh HaJle)KHOe KperieHHe Kosieca B c60pe ¢ MOMOLIbI0 BUHTA.
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Always secure the wrist loop with the screw and use it when operating the product.
Handschlaufe immer mit der Schraube sichern und beim Bedienen des Gerétes verwenden.
Fixez toujours la dragonne avec la vis et servez-vous-en lors de ['utilisation de I'instrument.
Fissare sempre il cinturino da polso con la vite e indossarlo quando si utilizza lo strumento.
Siempre retener la correa para la mufieca con el tornillo y usarla al estar operando el instrumento.
Sempre fixe a alg:a de pulso com o parafuso e use-a quando estiver operando o instrumento.
Bcerga creayer ¢ Th Hapy
pa6oTe ¢ npUGOpoOM.
BFYRLRETy TEXPTEEL, BBORERICEAL TS,
S ABRYUEERR, HERENFMIETER.
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Always use the cover when operating the device with an external power source.
Immer die Abdeckung verwenden, wenn das Gerét (iber eine externe Stromquelle gespeist wird.
Utilisez toujours la protection lors de I'utilisation de I'instrument avec une source d’alimentation
externe.
Applicare sempre il coperchio quando si utilizza il dispositivo con una fonte di alimentazione esterna.
Siempre usar la cubierta al estar operando el dispositivo con una fuente de alimentacion externa.
Use sempre a tampa quando estiver operando o aparelho com uma fonte de alimentagéo externa.
Bcerﬂa cJlelyeT UCNoJib30BaTh KPbILWIKY MPH 3KCIIyaTaluu c HUCT
TMUTAHUA.
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5V DC 2A power bank not included.
5V DC 2A Powerbank nicht im Lieferumfang enthalten
Chargeur externe 5V DC 2A non inclus.
Alimentatore portatile (power bank) 5V DC 2A non incluso
El power bank 5V DC 2A no esta incluido
Power bank 5V DC 2A n&o incluido
Bueunuit akkymyssitop 5V DC 2A He BXOAHT B KOMIUIEKT
5VDC AT — Y 7 IiftB LTV EEA
& 5V DC 2A BaheBiR
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Green: charging; off: finished charging; orange: almost fully charged, temperature limit exceeded (wait or disconnect);
red: AA cells incorrectly inserted or temperature limit exceeded (wait or disconnect). Do not let the battery pack
discharge for longer than one month.

Griin: Ladevorgang lauft; aus: Ladevorgang abgeschlossen; Orange: fast volistandig aufgeladen, Temperaturgrenzwert
Uberschritten (warten oder Geréat abziehen); Rot: AA-Batterien falsch eingesetzt oder Temperaturgrenzwert tberschritten
(warten oder Gerat trennen). Batteriepaket niemals langer als einen Monat entladen lassen.

Vert: charge en cours; éteint: charge terminée; orange: presque entiérement chargé, limite de température dépassée
(patienter ou débrancher); rouge: Piles AA mal insérées ou limite de température dépassée (patienter ou débrancher). Ne
laissez pas le bloc-piles déchargé pendant plus d’'un mois.

Verde: in carica; spento: carica terminata; arancione: carica quasi terminata, limite di temperatura superato (attesa o
disconnessione); rosso: batterie AA inserite in modo non corretto o limite di temperatura superato (attesa o
disconnessione). Non lasciare la batteria scarica per piti di un mese.

Verde: cargando; apagado: terminado de cargar; naranja: cargado casi completamente, limite de temperatura excedido
(esperar o desconectar); rojo: pilas AA insertadas incorrectamente o limite de temperatura excedido (esperar o
desconectar). No dejar que el paquete de baterias se descargue por més de un mes.

Verde, carregando; desligado: carregamento concluido; laranja: quase totalmente carregado, limite de temperatura
excedido (aguarde ou desconecte); vermelho: Pilhas AA incorretamente inseridas ou limite de temperatura excedido
(aguarde ou desconecte). Nao permita que o conjunto de bateria descarregue por mais que um més.

3eJIeHBIN: BBINOHSAETCS 3apsiKa; He TOPUT: 3apsifika 3aBeplleHa; OPaHXKeBbIi: MPAKTHYECKH MOJHOCTBIO 3apsKeHO,
TeMIepaTypHblii Ipejes NpeBbilieH (10/0KAATh WK OTKIKYNTB); KPaCHBIA: 6aTaper AA HENpaBUIbHO BCTABJIEHbI,
JIM60 TeMNEPATyPHBIH Mpejies MPeBbIleH (M0A0KAATh HJIH OTKIKYUTD). AKKYMYJISITOPbI He JOJKHBI OCTAaBAThCS B
PpaspsXKeHHOM COCTOSIHUH 6osee O0JIHOTO MecAua.
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b Always use and secure the wrist loop with the screw when operating the product.
Beim Bedienen des Gerétes immer Handschlaufe verwenden und mit der Schraube
sichern.

Fixez toujours la dragonne avec la vis et servez-vous-en lors de ['utilisation de
Pinstrument.

Indossare sempre il cinturino da polso e chiuderlo con la vite quando si utilizza lo
strumento.

Siempre retener la correa para la mufieca con el tornillo al estar operando el

instrumento.

Sempre use e fixe a alca de pulso com o parafuso quando estiver usando o
instrumento

Bcerza cneayet ¢ pOBaTh HApPYYHbIH P C MOMOII[bI0 BUHTA U
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Scanning the QR code is only needed once, for the initial setup.

Der QR-Code braucht nur einmal fiir die Ersteinrichtung eingescannt zu werden.
La numérisation du code QR est nécessaire une seule fois, pour la configuration
initiale.

La scansione del codice QR & necessaria una sola volta, per la configurazione
iniziale.

El cédigo QR tiene que escanearse una sola vez para la instalacion inicial.

Apenas ¢ necessario escanear o cédigo QR uma Unica vez, para a configuragao inicial.
QR-Koj Tpe6yeTcsi OTCKaHMPOBATh TOJILKO OAMH pa3 NpH NepBOHAYaIbHOM HAaCTPOMKe.
MLy b7 v 7HICQRA— FOR¥ v Y HEL TS ETY. RBEVRRERAR—RZ
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Declaration of Conformity

Products: Proceq GP8000, Proceq GP8800
Proceq Part Numbers: 393 10 xxx, 393 30 xxx
Manufacturer: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland
We confirm that the Proceq GP8000 and Proceq GP8800 products conform
with the following directives and standards:

Health: EN 62749:2010
Safety standards: EN 61010-1:2010

Laser classification: EN 60825-1:2014
IP classification: IP 54

Battery directive: 2006/66/EC
Restriction of hazardous

substances (RoHS): 2011/65/EC
Radio equipment directive: 2014/53/EU(RED)

EN 301 489-1 v2.1.1: 2017-02
EN 301 489-33 v2.2.1: 2019-04
EN 61326-1:2013

Radio compatibility EN 302 066 v2.1.1: 2017-01

The conformity is based on all essential and specific radio test suites for that radio
equipment category identified by the involved Notified Body.

For Proceq GP8000: the notified body IMQ S.p.A. (identification number 0051)
performed the EU-type examination in compliance with Annex Ill Module B of the
2014/53/EU Directive and issued the EU-type examination Certificate No. 0051-RED-
0043. The frequency range is 200 MHz to 4000 MHz with a maximum output power of
<-14 dBm (conducted).

For Proceq GP8800: the notified body Timco Engineering, Inc. (identification number
1177) performed the EU-type examination in compliance with Annex IIl Module B of the
2014/53/EU Directive and issued the EU-type examination Certificate No. 0048-
190607-01-CE. The frequency range is 400 MHz to 6000 MHz with a maximum output
power of <-14 dBm (conducted).

For Proceq GP8000: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not
expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's

anitharihy ta Anarata tha aniiinment.

Schwerzenbach, 20.05.2019
D
i W

Patrick Waller
Chief Operating Officer

EN

Swiss Made Declaration

Products: Proceq GP8000, Proceq GP8800 SWISS MADE
Proceq Part Numbers: 393 10 xxx, 390 30 xxx
Manufacturer: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

We confirm that the Proceq GP8000, Proceq GP8800 instrument was developed and
manufactured in Switzerland and fulfills the requirements needed for the declaration
“Made in Switzerland” or “Swiss Made”.

The requirements for industrial products are specified in detail in the National Swiss
Trademark Protection Statute (Art. 47-50, MSchG) covering goods and services.

Schwerzenbach, 20.05.2019
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Patrick Waller

Chief Operating Officer

Notice

This document (incl. Quick Start Guide and Product Certificates) constitutes an integral
part of Proceq’s General Terms and Conditions of Sale and General Terms and
Conditions of Rental, together with any other guideline, precautions, policies and
conditions which Proceq has made and may make available to you at
www.proceq.com/downloads, as amended from time to time (the Documents). Proceq
reserves the right to change without notice any information, specifications and
recommendations contained in this document and in any of the associated Documents.

You shall observe and be solely responsible for the safe and lawful use of this product,
as well as your conduct while using it and any consequences arising thereof. The use
and operation of this product is at your own discretion and risk. Proceq hereby
disclaims any and all loss, liability or damages resulting from or out of your use of the
product. Please ensure you operate and use this product only for purposes that are
proper and in accordance with the instructions given herein together with all safety and
health precautions, applicable laws, rules, regulations, and as provided for in any of the
Documents.



Konformitétserklarung

Produkte: Proceq GP8000, Proceq GP8800
Proceg-Artikelnummern: 393 10 xxx, 393 30 xxx
Hersteller: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Wir bestatigen, dass das Proceq GP8000, Proceq GP8800 Gerat den folgenden
Richtlinien und Normen entspricht:
Gesundheit: EN 62749:2010

Sicherheitsstandards: EN 61010-1:2010
Laser-Klassifizierungen: EN 60825-1:2014

IP-Klassifizierung: IP 54
Akku-Richtlinie: 2006/66/EC
Restriction of Hazardous

Substances (RoHS): 2011/65/EC
Richtlinie tiber Funkanlagen: 2014/53/EU(RED)

EN 301 489-1 v2.1.1: 2017-02

EN 301 489-33 v2.2.1: 2019-04

EN 61326-1:2013
Kompatibilitdt von Funksystemen: EN 302 066 v2.1.1: 2017-01

Die Konformitat basiert auf allen wesentlichen und spezifischen Funktestreihen fiir
diese von der entsprechenden notifizierten Stelle identifizierte Funkanlagenkategorie.

Fir Proceq GP8000, die notifizierte Stelle IMQ S.p.A. (ID-Nummer 0051) hat die EU-
Baumusterpriifung gemaR Anhang Ill Modul B der Richtlinie 2014/53/EU durchgefiihrt
und die EU-Baumusterpriifbescheinigung Nr. 0051-RED-0043 ausgestellt.

Fur Proceq GP8000: Das Geréat entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb
unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerét darf keine schadlichen
Stérungen verursachen, und (2) dieses Geradt muss empfangene Stérungen tolerieren,
auch Stérungen, die eventuell einen unerwiinschten Betrieb verursachen. Anderungen
und Umbauten, die von der fir die Konformitdt verantwortlichen Partei nicht
ausdriicklich genehmigt wurden, kénnen dazu filhren, dass die Benutzungserlaubnis
fiir dieses Gerat erlischt.

Schwerzenbach, 20.05.2019

)

i
Patrick Waller B: C € C
Chief Operating Officer —

Erklarung iiber die Herstellung in der Schweiz

Produkte: Proceq GP8000, Proceq GP8800 SWISS MADE
Proceqg-Artikelnummern: 393 10 xxx, 390 30 xxx
Hersteller: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Wir bestatigen, dass das Proceq GP8000, Proceq GP8800 Gerat in der Schweiz
entwickelt und gefertigt wurde und die zur Fihrung der Herkunftsangabe “Made in
Switzerland” oder “Swiss Made” erforderlichen Voraussetzungen erfiillt.

Die Voraussetzungen fiir Industrieprodukte sind im Schweizer Bundesgesetz tber den
Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Art. 47-50, MSchG) fir Waren und
Dienstleistungen ausfiihrlich geregelt.

Schwerzenbach, 20.05.2019
o )
7 Ahor

Patrick Waller
Chief Operating Officer

Hinweis

Dieses Dokument (inkl. Kurzanleitung und Produktzertifikaten) stellt einen
wesentlichen Bestandteil der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen und der
Allgemeinen Mietbedingungen von Proceq dar, und zwar zusammen mit samtlichen
anderen Leitfaden, Vorsichtshinweisen, Richtlinien und Bedingungen, die Proceq
erstellt hat und lhnen in ihrer jeweils giltigen Fassung unter
www.proceq.com/downloads zur Verfligung stellen kann. Proceq behalt sich das Recht
vor, jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung Anderungen an den in diesem
Dokument und samtlichen zugehdrigen Dokumenten enthaltenen Informationen,
Spezifikationen und Empfehlungen vorzunehmen.

Sie sind ausschliesslich und allein fir den sicheren und rechtméassigen Einsatz des
Produktes sowie fir lhr Verhalten wahrend der Nutzung und die daraus entstehenden
Folgen verantwortlich. Die Verwendung und der Betrieb dieses Produktes erfolgen
nach lhrem Ermessen und auf |hr eigenes Risiko. Proceq lehnt hiermit ausdriicklich
jegliche Haftung fir Verluste oder Schaden ab, die durch lhre Verwendung des
Produktes entstehen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieses Produkt nur zu den
vorgesehenen Zwecken und geméass den hier enthaltenen Anweisungen sowie
gemass allen Vorsichtsmassnahmen im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit,
einschlagigen Gesetzen, Vorschriften und wie in den Dokumenten vorgesehen
betreiben und einsetzen.



Déclaration de conformité

Produits: Proceq GP8000, Proceq GP8800

Références Proceq:

393 10 xxx, 393 30 xxx

Fabricant: Proceq SA, Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach, Switzerland

Nous confirmons que l'instrument Proceq GP8000, Proceq GP8800 est conforme aux

directives et normes suivantes:

Santé:

Normes de sécurité:

Classification laser :

Classification IP:

Directive sur le bloc-pile:

Limitation de I'utilisation de certaines
substances dangereuses (RoHS):
Directive sur les équipements radio:

EN 62749:2010
EN 61010-1:2010
EN 60825-1:2014
IP 54
2006/66/EC

2011/65/EC
2014/53/EU(RED)

EN 301 489-1 v2.1.1: 2017-02
EN 301 489-33 v2.2.1: 2019-04
EN 61326-1:2013

Compatibilité radio: EN 302 066 v2.1.1: 2017-01

La conformité repose sur toutes les séries d’essais radio essentielles et spécifiques
pour cette catégorie d’équipements radio identifiée par 'organisme notifié concerné.

Pour Proceq GP8000, I'organisme notifié IMQ S.p.A. (numéro d'identification 0051) a
procédé a I'examen de type UE en conformité avec I'annexe lll, module B de la
directive 2014/53/UE et émis le certificat d’examen de type UE n°0051-RED-0043.

Pour Proceq GP8000: Cet appareil est conforme a la partie 15 des regles FCC. Son
utilisation est soumise aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne produit pas
d’interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence venant de
I'extérieur, y compris des interférences susceptibles de causer un fonctionnement non
souhaité. Tout changement et toute modification réalisés sans I'accord explicite de la
partie responsable de la conformité peut annuler le droit de [l'utilisateur a faire
fonctionner I'équipement.

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 Ator

Patrick Waller
Chief Operating Officer

ZCeEfe

Déclaration «Fabriqué en Suisse»

Produits: Proceq GP8000, Proceq GP8800 SWISS MADE
Références Proceq: 393 10 xxx, 390 30 xxx
Fabricant: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Nous confirmons que I'instrument Proceq GP8000, Proceq GP8800 a été développé et
fabriqué en Suisse et qu'il répond aux exigences requises pour la déclaration
«Fabriqué en Suisse» ou «Suisse».

Les exigences posées aux produits industriels sont précisées dans la loi suisse sur la
protection des marques (Art. 47-50, LPM) couvrant les biens et les services.

Schwerzenbach, 20.05.2019
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Patrick Waller

Chief Operating Officer

Avis

Ce document (y compris le guide de démarrage rapide et les certificats de produit) fait
partie intégrante des conditions générales de vente et de location de Proceq, au méme
titre que toutes les autres directives, précautions, politiques et conditions que Proceq a
établies et publiées sur le site www.proceq.com/downloads, dans leur version modifiée
de temps a autre (les documents). Proceq se réserve le droit de modifier sans préavis
toute information, spécification et recommandation figurant dans ce document et dans
n'importe quel autre document associé.

Vous devez respecter et étre seul responsable de ['utilisation sdre et légale de ce
produit, ainsi que de votre conduite lors de son utilisation et des conséquences qui en
découlent. L'utilisation de cet instrument se fait & votre entiere discrétion et a vos
propres risques. Par la présente, Proceq exclut toute perte, toute responsabilité ou tout
dommage qui résulte de [I'utilisation ou non de linstrument. Veillez a utiliser cet
instrument seulement aux fins prévues et conformément aux instructions figurant dans
les présentes et a I'ensemble des précautions de sécurité et de santé, lois, régles et
réglementations en vigueur, et tel que prévu dans n'importe lequel des documents.



Dichiarazione di conformita

Prodotti:: Proceq GP8000, Proceq GP8800
Codici articolo Proceq 393 10 xxx, 393 30 xxx
Produttore: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Con la presente si dichiara che lo strumento Proceq GP8000, Proceq GP8800 &
conforme ai seguenti standard o direttive:

Salute: EN 62749:2010

Standard di sicurezza: EN 61010-1:2010
Classificazione dei laser: EN 60825-1:2014

Classificazione IP: IP 54
Direttiva Batterie: 2006/66/EC
Restrizione all'uso di sostanze

pericolose (RoHS): 2011/65/EC

Direttiva Apparecchiature radio: 2014/53/EU(RED)
EN 301 489-1 v2.1.1: 2017-02
EN 301 489-33 v2.2.1: 2019-04
EN 61326-1:2013

Compatibilita elettromagnetica e

spettro radio: EN 302 066 v2.1.1: 2017-01

La conformita & basata su tutte le serie di test radio essenziali e specifiche per la
categoria di apparecchiatura radio identificata dall’'organismo notificato coinvolto.

Per Proceq GP8000, I'organismo notificato IMQ S.p.A. (numero di identificazione 0051)
ha effettuato I'attivita di esame UE del tipo ai sensi dellAllegato Ill Modulo B della
direttiva 2014/53/UE e rilasciato il certificato di esame UE del tipo n. 0051-RED-0043.

Per Proceq GP8000: Il presente apparecchio &€ conforme alla Parte 15 delle normative
FCC. Il suo utilizzo & subordinato alle due seguenti condizioni: (1) 'apparecchio non
deve causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza,
comprese quelle che possono determinare un funzionamento indesiderato. Eventuali
variazioni o modifiche non espressamente approvate dal responsabile della conformita
possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare I'apparecchio.

Schwerzenbach, 20.05.2019

)

i
Patrick Waller B: C € C
Chief Operating Officer —

Dichiarazione «Swiss Made»

Prodotti:: Proceq GP8000, Proceq GP8800 SWISS MADE
Codici articolo Proceq 393 10 xxx, 390 30 xxx
Produttore: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Con la presente si dichiara che lo strumento Proceq GP8000, Proceq GP8800 & stato
sviluppato e fabbricato in Svizzera e che soddisfa i requisiti necessari per la
dichiarazione “Made in Switzerland” o “Swiss Made”.

| requisiti stabiliti per i prodotti industriali sono specificati in dettaglio nella legge
federale sulla protezione dei marchi (LPM, artt. da 47 a 50) per beni e servizi.

Schwerzenbach, 20.05.2019
o )
7 Ahor

Patrick Waller
Chief Operating Officer

Avviso

Il presente documento (inclusi la Guida breve e i Certificati di prodotto) costituisce
parte integrante dei Termini e condizioni generali di vendita e Termini e condizioni
generali di noleggio di Proceq, congiuntamente a qualsiasi altro documento — quali
linee guida, precauzioni, politiche e condizioni — che Proceq abbia reso o renda
disponibile su www.proceq.com/downloads, con le relative modifiche periodiche (i
Documenti). Proceq si riserva il dirito di modificare senza preavviso qualsiasi
informazione, specifica e raccomandazione contenuta nel presente documento e in
uno qualsiasi dei Documenti associati.

L'utente é interamente responsabile per I'uso sicuro e legale di questo prodotto,
nonché per la propria condotta durante I'utilizzo e per ogni conseguenza che ne derivi.
L'uso e il funzionamento di questo prodotto sono a propria discrezione e rischio.
Proceq declina qualsiasi perdita, responsabilita o danno derivante dall'utilizzo del
prodotto. Assicurarsi di far funzionare e utilizzare questo prodotto solo per scopi
appropriati e in conformita con le istruzioni fornite nel presente documento, seguendo
tutte le precauzioni per la sicurezza e la salute, le norme, le regole e i regolamenti
applicabili e quanto previsto nei Documenti.



Declaracion de conformidad

Productos: Proceq GP8000, Proceq GP8800
Numeros de pieza Proceq: 393 10 xxx, 393 30 xxx
Fabricante: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Confirmamos que el instrumento Proceq GP8000, Proceq GP8800 esta en conformidad
con las siguientes directivas y normas:

Salud: EN 62749:2010
Normas de seguridad: EN 61010-1:2010
Clasificacion del laser: EN 60825-1:2014
Clasificacion de IP: IP 54

Directiva sobre baterias: 2006/66/EC
Restricciones de sustancias

peligrosas (RoHS): 2011/65/EC
Directiva relativa a equipos de

radiofrecuencia: 2014/53/EU(RED)

EN 301 489-1 v2.1.1: 2017-02
EN 301 489-33 v2.2.1: 2019-04
EN 61326-1:2013

Cuestiones de compatibilidad

electromagnética y espectro de

radiofrecuencia: EN 302 066 v2.1.1: 2017-01

La conformidad esta basada en todos las series esenciales y especificas de ensayos
radioeléctricos para esa categoria de equipos de radiofrecuencia por el organismo
notificado involucrado.

Para Proceq GP8000, el organismo notificado IMQ S.p.A. (nimero de identificacion
0051) ha realizado el examen de tipo UE en cumplimiento de Anexo Ill Médulo B de la
Directiva 2014/53/UE y ha expedido el Certificado de examen de tipo UE no 0051-
RED-0043.

Para Proceq GP8000: Este dispositivo estd en conformidad con parte 15 de las
normas FCC. La operacion esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este
dispositivo no debera causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debera
aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar
un funcionamiento indeseado. Cambios o modificaciones no expresamente
antarizadnc nar al Mé”é‘&é“nonsable del cumplimiento pueden anular la autoridad

ZCeEfe

ot [TV

Patrick Waller
Chief Operating Officer

ES

Declaracion de Swiss made

SWISS MADE

Productos: Proceq GP8000, Proceq GP8800
Numeros de pieza Proceq: 393 10 xxx, 390 30 xxx
Fabricante: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Confirmamos que el instrumento Proceq GP8000, Proceq GP8800 se ha desarrollado
y fabricado en Suiza y satisface la exigencias necesarias para la declaracién “Hecho
en Suiza” o “Swiss Made”.

Los requerimientos de productos industriales estan especificados detalladamente en
el National Swiss Trademark Protection Statute [estatuto nacional de proteccion de
marcas registradas] (Art.47-50, MSchG) el cual cubre bienes y servicios.

Schwerzenbach, 20.05.2019

7

P Mor

Patrick Waller

Chief Operating Officer

Aviso

Este documento (incl. Guia de inicio rapido y certificados del producto) forma parte
integral de las Condiciones generales de venta y de las Condiciones generales de
renta, junto con cualquier otra directiva, precaucion, politica y condicién que Proceq
haya puesto o vaya a poner a su disposiciéon en www.proceq.com/downloads, con sus
enmiendas ocasionales (los Documentos). Proceq se reserva el derecho de
modificaciones sin previo aviso o informacion de cualquier especificacion y
recomendacion contenida en este documento y en cualquier otro documento asociado.

Usted debera observar y ser el Unico responsable del uso seguro y legal de este
producto, tanto como su conducta durante su uso y cualquier consecuencia resultante
de la misma. El uso y la operaciéon de este producto se realizaran bajo su propia
discrecién y su propio riesgo. Por la presente, Proceq renuncia a toda responsabilidad
por pérdida, obligacién o dafios que resulten de su uso del producto. Por favor,
asegurese de operar y usar este producto sélo para los objetivos adecuados y en
conformidad con las instrucciones descritas aqui, junto con todas las precauciones de
seguridad y salud, leyes, todos los reglamentos, normas aplicables, y del modo
estipulado en cualquiera de estos Documentos.



Declaragido de Conformidade

Produtos: Proceq GP8000, Proceq GP8800
Numeros das pegas Proceq: 393 10 xxx, 393 30 xxx
Fabricante: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Declaramos que o instrumento Proceq GP8000, Proceq GP8800 esta em
conformidade com os seguintes padrdes e diretrizes:

Salde: EN 62749:2010
Padrées de segurancga: EN 61010-1:2010
Classificagéo do laser: EN 60825-1:2014

Classificagéo IP: IP 54
Diretriz para bateria: 2006/66/EC
Restrigao de substancias

perigosas (RoHS): 2011/65/EC

Diretriz do equipamento de radio: 2014/53/EU(RED)
EN 301 489-1 v2.1.1: 2017-02
EN 301 489-33 v2.2.1: 2019-04
EN 61326-1:2013

Compatibilidade do radio: EN 302 066 v2.1.1: 2017-01

A conformidade é baseada em todos os pacotes de testes de radio essenciais e
especificos para a categoria de equipamento de radio identificada pelo érgao notificado.

Para Proceq GP8000, o ¢rgdo notificado IMQ S.p.A. (Nimero de identificagdo 0051)
realizou o exame do tipo UE em conformidade com o anexo Ill Médulo B da Diretriz
2014/53/UE e emitiu o Certificado n° 0051-RED-0043 do exame tipo UE.

Para Proceq GP8000: Esse instrumento cumpre o previsto na parte 15 das normas
FCC. A operacéo é sujeita as duas condi¢des seguintes: (1) este instrumento néo deve
causar interferéncia prejudicial e (2) este instrumento deve aceitar qualquer
interferéncia recebida, incluindo interferéncias que possam causar operagdo
indesejada. Qualquer modificagdo ou alteragdo que ndo seja expressamente aprovada
pela parte responséavel pela conformidade pode tornar invalida a autorizagéo do usuario
para operar o equipamento.

Schwerzenbach, 20.05.2019

)

i
Patrick Waller E C € C
Chief Operating Officer —

Declaracao de Produto Suigo

Produtos: Proceq GP8000, Proceq GP8800 SWISS MADE
Numeros das pegas Proceq: 393 10 xxx, 390 30 xxx
Fabricante: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Confirmamos que o instrumento Proceq GP8000, Proceq GP8800 foi desenvolvido e
produzido na Suiga e cumpre os requisitos necessarios para a declaragdo “Produzido
na Suiga” ou “Produto Suigo”.

Os requisitos para produtos industriais encontram-se especificados em detalhes no
Estatuto Nacional de Protegdo & Marca Registrada Suica (art.47-50, MSchG) que diz
respeito a produtos e servigos.

Schwerzenbach, 20.05.2019

7

P Mor

Patrick Waller

Chief Operating Officer

Aviso

Este documento (incl. o Guia rapido e os Certificados de produto) é parte integrante
dos Termos e condigdes gerais de venda e fornecimento da Proceq e dos Termos e
condigdes gerais de locagéo, junto com qualquer outra diretriz, precaugdes, politicas e
condicbes que a Proceq tenha criado e possa disponibilizar em
www.proceq.com/downloads, conforme alterado de tempos em tempos (os
documentos). A Proceq se reserva o direito de alterar quaisquer informagdes,
especificagcdes e recomendacdes contidas neste documento e em qualquer um dos
documentos associados sem aviso prévio.

Vocé deve observar e sera o Unico responsavel pelo uso seguro e legal de seu préprio
equipamento, enquanto estiver usando o equipamento e por todas as respectivas
consequéncias que surgirem. O uso e a operagao deste produto sdo de sua unica e
exclusiva responsabilidade. Através desta a Proceq isenta-se de todo e qualquer
prejuizo, responsabilidade e danos decorrentes do seu uso do produto. Assegure-se
que opere e use este produto apenas aos fins apropriados e de acordo com as
instrugdes aqui contidas, junto com todas as precaugdes de seguranga e de saude,
leis, regras, regulamentos aplicaveis e tal como previsto nos documentos.



Heknapauusa cooTBeTCTBUSA

nsgenvs: Proceq GP8000, Proceq GP8800
HomeHknaTypa komnaHum 393 10 xxx, 393 30 xxx

Proceq: Proceq SA, Ringstrasse 2

MpoussoauTens: 8603 Schwerzenbach, (LLsepueHnbax), LLsenuapus

MbI noaTeepxaaem, 4to npubop Proceq GP8000, Proceq GP8800 cootBeTcTBYET
criefyloLWMM CTaHAapTam U AUpekTMBam:

EN 62749:2010

EN 61010-1:2010
EN 60825-1:2014

3popoBbe:
CraHgapTbl 6e3onacHocTu:
Knaccudukaums nasepa:

Knaccudpmkaums IP: IP 54
[vpektvBa o Gatapesx u 2006/66/EC
akkymynsTopax:

[lupekTnBa No BpefHbIM BeLecTBam

(RoHS): 2011/65/EC

2014/53/EU(RED)

EN 301 489-1 v2.1.1: 2017-02
EN 301 489-33 v2.2.1: 2019-04
EN 61326-1:2013

EN 302 066 v2.1.1: 2017-01

[upektvBa 0 pagnmoo6opyaoBaHnu:

SnempomarHMTHaﬂ COBMECTUMOCTb:

CoOTBETCTBME  OCHOBAHO Ha BCeX OcCHOoBoOMofarawwux u CﬂeLlI/IdJI/NeCKVIX
BNEeKTPOMarHUTHbIX Tectax ans ,ClaHHOIZ KaTteropuu pa,qmooﬁopy,qoaaHMﬂ, yKa3aHHOIZ B
COOTBETCTBYHOLLEM YNONHOMOYEHHOM OpraHe.

Ons Proceq GP8000, ynonHomoueHHbIi opraH IMQ S.p.A. (MAeHTUMUKALIMOHHDIN
Homep 0051) BbinonHun nposepky Tuna EC Ha cobniogeHve npunoxenus Il moayns B
AvpekTuebl 2014/53/EU 1 Bblgan ceptudukaT npoepku Tuna EC Ne 0051-RED-0043.

[ns Proceq GP8000: YcTtpoiicTBo oTBevaeT TpebGoBaHusiM yact 15 ceoga npaswn
FCC (depepanbHoit kommccum no cesasm CLUA). Ha wcnonb3oBaHve npuGopa
pacnpocTpaHsalTCs ABa Cheaylowmx nonoxeHus: (1) 3To yCTPOWUCTBO He MOXeT
NpoM3BOAUTL OMacHbIe NoOMexu, a Takke (2) AaHHOe YCTPOWCTBO AOMKHO normnouwjaTs
niobble  nonyyaemble MNOMeXW, B TOM 4uCne MOMexW, CrocobHble BbI3BaTh
HenpaBuiibHOE (PYHKLMOHMPOBaHWe. BHeceHue wu3MeHeHWn unu Mopudukauwii B
KOHCTPYKLIMIO, HE YTBEPXAEHHbIX B SBHON (hOpMe CTOPOHOW, OTBETCTBEHHOWN 3a
obecrneyeHne COOTBETCTBUSA, MOXET MPUBECTU K MoTepe Monb3oBaTenem npaea Ha
MCnonb30BaHne AaHHOro 06opyAoBaHMS.

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 Ator

Patrick Waller
Chief Operating Officer

ZCeEfe

RU

Dexknapaumsa 06 N3rotoBneHuun B
LLBenuapum (Swiss Made)

SWISS MADE

nagenus: Proceq GP8000, Proceq GP8800

HomeHknaTypa komnaHum 393 10 xxx, 390 30 xxx

Proceq: Proceq SA, Ringstrasse 2

MpousBoguTens: 8603 Schwerzenbach, (LUsepueHbax), LLseriuapus

Mol nogTBepxxaaem, uto npubop Proceq GP8000, Proceq GP8800 pa3paboTaH u
n3roToeneH B LLIBeriuapum 1 cooTBeTCTBYET TPEGOBAHUSM, NPEABABNSEMbIM MPU
Bblgave aeknapauumn «Made in Switzerland» nnu «Swiss Made».

TpeboBaHUsa K NPOMBILLNEHHBLIM M3[eNnUaM Noapo6BHO onucaHsl B «HauvoHansHoM
nonoxeHuu LLiseruapum 06 oxpaHe ToBapHbIX 3HakoB» (cTaTbn 47-50, MSchG),
KOTOPOE PacnpoCTPaHAETCs Ha ToBapbl U 06CyxX1BaHWe.

Schwerzenbach, 20.05.2019
o )
7 Ahor

Patrick Waller
Chief Operating Officer

NMPUMEYAHUE

HacTosiuii oKyMeHT (BKkntoyas KpaTkoe pyKOBOACTBO Monb3oBaTens U cepTudmkaThl
NpoAyKUMM) SIBMSIeTCS HeOTbeMIIEMOi 4acTblo OGLUMX YCIIOBUIA W MONOXKEHUA Mo
npogaxam Proceq u obLMX YCrOBUIA U MONOXEHU MO apeHde, BMecTe C niobbiMu
OPYrMMM  pYKOBOACTBaMW, MepamMi MPeAoCTOPOXHOCTW, NpaBUiiaMu U YCHOBUSIMU,
[OCTYMHOCTb  KOTOpbIX Proceq obecneuuna wnu MoxeT obecneunTb Ha caiite
www.proceq.com/downloads B  COOTBETCTBUM C  MEPUOANYECKM  BHOCUMBIMU
nonpaBskamMu (gokymeHTauwmsi). Komnanus Proceq coxpaHsieT 3a coboi npaso 6e3
npeaBapuTENbHOrO  yBEIOMMEHUsS M3MEHsSTb  MH(OPMAaLMio, XapakTepucTuku U
pekoMeHZaLmMK, cofepXaliyecs B HacTosllleM [AOKyMeHTe U B nobom u3
COOTBETCTBYIOLLMX AOKYMEHTOB.

Bbl HeceTe MONHYK OTBETCTBEHHOCTb 3a 6Ge3onacHoe U 3aKOHHOE WCMONb30BaHWe
AAHHOIO nMNpoAaykTa, AOSMKHbI coﬁmo,anb npasuna ero npuMeHeHus, a TaKkke
OTBETCTBEHHbI 3@ Niobble nocneacTtensd, BO3HMKawwme B CBA3UM  C  3TUM.
Vcnonb3oBaHve u JKcnnyatauua HacTodAwero npoayeTcs BbIMOMHAKTCA Ha Bawe
cobCcTBEHHOE YCMOTpPEHUE U PUCK. Komnanus Proceq HacToAlWMM CHUMaeT C cebs
OTBETCTBEHHOCTb 3a Ntobble beITKVI nnn yu.l,ep6 B pe3ynbTaTte ucnonb3oBaHUA BaMmu
Hawlero npoaykra. Wcnonb3oBaTthb 1 3KCnnyaTmpoBaTtb HaCTOﬂLLlVIVI NPOAYKT TONbKO B
Hagnexawux uensx, a Takke B COOTBETCTBUWN C NpUBEAEHHbIMU 30eCb UHCTPYKUNUAMN
BMeCcTe CO BCeMW MepamMu no obecneyeHuio BesonacHocTn 3awmTe 300poBbA,
NPUMEHUMbIMU 3aKOHaMu, npasusiamn, HOpMamun U Kak NpegycMoOTpeHO B no6om u3
HacCTOALLNX AOKYMEHTOB.
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BN Proceq GP8000, Proceq GP8800
Proceqil &5 393 10 xxx, 393 30 xxx

BHEE: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland
Proceq GP8000, Proceq GP8800 AIE 22 IF U T DiEHH L IRIGICHER L TWET,
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Schwerzenbach, 20.05.2019

7 Abor

Patrick Waller
Chief Operating Officer
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Swiss MadeES

O Proceq GP8000, Proceq GP8800 SWiss MADE
Proceq&l s & 5 393 10 xxx, 390 30 xxx
BEE: Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

Proceq GP8000, Proceq GP8800 AIGE#R &, XA REATHFEL L UEE I,
[Made in Switzerland] Z7z1& [Swiss Made] # 557 2 DICHEBREHZHT- L T
WET,

TERBIIOVWTOER I, WRBPLVYT—EXER/RET S, XM ABEEE
(MSchG, #47~50%) THLBESNTVET,

Schwerzenbach, 20.05.2019

F Aor
Patrick Waller
Chief Operating Officer
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ZREHLOREICET 2ERFEE. BAE. HE, BHhs0Ic, BEXEOTHSE
HICHE> TRIEL T L,



HAtERH

[l Proceq GP8000, Proceq GP8800
Proceq #B#5 : 393 10 xxx, 393 30 xxx
HlEm Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

FAI#IA Proceq GP8000, Proceq GP8800 {2 FF A U T I8 S ANRA ¢

R EN 62749:2010
ey EN 61010-1:2010
o EN 60825-1:2014
IP & IP 54

BithES: 2006/66/EC
HEVRPRS (ROHS): 2011/65/EC
TLBEREES: 2014/53/EU(RED)

EN 301 489-1 v2.1.1: 2017-02

EN 301 489-33 v2.2.1: 2019-04

EN 61326-1:2013
ThBFRAMN: EN 302 066 v2.1.1: 2017-01

;gﬁjn[ﬁ&?ﬁﬁ’ﬁ%%%ﬂ’ﬁmE‘]?Efiz%/ﬂhﬁﬁﬁ (BEEERA VMR ENLLERE
1)

SEATF Proceq GP8000, A&4145 IMQ S.p.A. (#7325 0051) {kEB 2014/53/EU 154 A4t
3 IARR B TR AR AR, HERKBRRXRRITFHSS 0051-RED-0043,

SEfT Proceq GP8000 : ik & &XEHKPBIFEERS (FCC) MUME1SHOME. H
BUERBEUTRANEN: (1) WEENEFRERFETN, ME (2) lik&AJURZE

AREEIN T, SETRSEEIMRENTIL. RESAATTRHIENTER AN
THESSBAR TR EZRE.

Schwerzenbach, 20.05.2019
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7 dhor
Patrick Waller E: C € C
Chief Operating Officer —

B+ 13 75 IR

Rt Proceq GP8000, Proceq GP8800 SWISS MADE
Proceq {45 : 393 10 xxx, 390 30 xxx

HER Proceq SA, Ringstrasse 2

8603 Schwerzenbach, Switzerland

FAJHIN Proceq GP8000, Proceq GP8800 {Xa&fEim+FH RMHE, & “Made in
Switzerland"sk “Swiss Made”" 7 B8 F AT HIZE K,

TP RMERE GhtEREMMEIFE) (Art47-50, MSchG) (BiEFR5R%S) +
BT T EMBE X,

Schwerzenbach, 20.05.2019

7 Ator

Patrick Waller
Chief Operating Officer
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