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1. 安全和责任

安全和使用预防措施

本手册包含 Resipod 的安全、使用和维护等方面的重要信息。请在首次使用仪器前仔细阅读本手

册。请安全保管本手册以备将来参考。

责任

我们的“销售与交付通用条款”适用于所有情况。由于下列某种或多种原因造成的人身伤害或财产

损失，我们不予担保，也不承担任何责任：

- 未按照本手册所述的使用方法使用该仪器。

- 错误进行操作性能检查和对仪器及其组件进行不当维护。

- 未按照本手册的说明对仪器及其组件进行性能检查、操作和保养。

- 未经授权对仪器及其组件进行结构更改。

- 因异物、事故、故意破坏和不可抗力而造成的严重损坏。

Proceq SA 出于善意提供本文档的所有信息，并相信这些信息正确无误。对于信息的完整性和准确

性，Proceq SA 不做任何担保，也不承担任何责任。 

安全说明

严禁儿童或者受酒精、毒品或药物制剂影响的任何人操作本仪器。不熟悉本手册的人员在使用仪器

时必须有人监督。

2. 如何着手

i
注意：装运时，电池组未完全充电。使用之前，请先对电池完全充电。为防止电池

损坏，请避免深放电或电量耗尽后长时间存放。请将仪器存放在室温下，每年至少

有一次对电池充满电。

2.1 Resipod 基础知识

Resipod 充电

当蓄电池容量达到 10% 时，将显示电池状态符号。在这种情况下，仍可执行大量测量，但是建议

将设备连接到墙面适配器或者通过 USB 端口连接到 PC 以便为电池充电。完全充电循环将持续大

约 6 小时。续航时间大于 50 小时。

操作 - 电源开/关

按住 Resipod 侧面上的“保持”按钮可打开电源。 

按住该按钮 2 秒钟以上可关闭设备（待机 10 分钟后自动关闭）
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    保持

    保存

功能检查

按照第 8 章所述执行功能检查。 

复位设置 

USB 端口的水密盖下方有一个小的重新设置按钮。如果仪器锁定

或未响应，使用回形针按下此按钮将执行重新设置。 

 
2.2 Resipod 测量原理

Resipod 是根据业界标准的 CNS Farnell RM MKII 电阻率仪器演变而来的，其遵循 Wenner 探头的

测量原理。

Resipod 设计用于测量混凝土的电阻

率。对两个外部探头施加电流，并测

量两个内部探头之间的潜在差异。电

流由孔液中的离子承载。计算出的电

阻率取决于探头的间距。

电阻率 ρ= 2πaV/l [kΩcm]
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Resipod 型号

具有两种 Resipod 版本：

- 50 mm 探头间距型号遵循公认的行业

标准。 

- 38 mm (1 .5”) 探头间距型号遵循 
AASHTO 表面电阻率检测方法的规范。

由于混凝土的不均匀特性，建议使用较宽的探头间距，这样可以使测量时产生更加均匀的电流。但

是，这通常必须根据是否需要避免钢筋的影响（请参见第 3 章）而进行偏移。50 mm 间距通常被

视为一种好的折中办法。

两种设备均可使用数字生成的 40 Hz 交流电（最大 38 V）工作。

2.3 Resipod 显示屏

1 . 已测量的电阻率

2 . 电池状态  
3 . 范围指示

4 . 电流指示

    20%, 40%, 60%, 80%, 100%
5 . 按刻度读数指示

已测量的电阻率

显示屏分辨率取决于已测量的电阻率和标称电流。请参见技术数据。

电池状态

当蓄电池容量达到 10% 时，将显示电池状态符号。否则变为空白。
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范围指示

Resipod 具有两个电流范围。

右侧的范围指示灯： 200 µA 范围

如果外电阻（两个外部探头的接触电阻加上样本的电阻）不太

高，Resipod 将通过样本驱动最大电流。

左侧的范围指示灯：10 - 50 µA 范围 

当外电阻太高时，Resipod 会自动切换以提供 50 µA。

对于较高电阻，设备跨外部电极施加最大电压，并通过样本感知产生的电流。在这种情况下，显示

的电阻率是计算得出的值（跨内部探头的电压除以外部探头中感知的电流），而读数四舍五入为最

接近的 kΩcm。当此模式降低为 10µA 的电流（1 个区段亮起）， 下面显示此范围“OL”。（请

参见下面的“连接状态较差指示”）。

电流指示

所有五个区段亮起表示正向检测对象驱动完整的 200 µA 或 50 
µA。如果不可能实现（参见上方），显示屏会将此电流指示为

最接近的 10 µA 倍数。 

按刻度读数指示

ResipodLink 软件允许用户校正显示的读数。这通常与非标准探头间距配合使用，在这种情况下，

必须更改用于计算电阻率的探头间距值。它也可能用于根据需要基于波形系数进行校正。

每当 kΩ 符号右侧的撇号亮起时，指明已经采用的校正系数。



7© 2017 Proceq SA

3 使用 Resipod 测量电阻率

准备混凝土表面

混凝土表面不能涂有任何电绝缘涂料，应保持洁净。表面下方的钢筋网格应利用钢筋定位器（如 

Profoscope）标记出来。如果混凝土完全干燥，就无法进行测量，因为电流由孔隙液中的离子传

递，（请参见 2 .2）。因此，可能有必要将表面弄湿。

3.1 执行测量

仪器与混凝土表面之间连接良好是获取可

靠的测量最重要的因素。测量之前先将接

触点浸入水中多次 — 使用浅的容器，以

便可以向底部按压 — 这样做将填满蓄水

池。牢牢向下按压 Resipod，直至两个外

部橡皮帽置于要测试的表面。

连接状态较差指示

如果连接状态较差，Resipod 将显示下列其中一个警报。 

“开路”指示 

两个外部探头与混凝土表面的连接较差。不可能测量。

两个内部探头无法接触。

（检查样本上是否有洞孔或干斑）

或样品电阻率 <1kΩcm

材料电阻率极低。

溢流

测量的电阻率超出范围。此限制取决于间距，但是通常是大于 

1000 kΩcm 的电阻率。

接触选择

钢质探针坚固耐用，可用于刮掉表面上的薄层菌斑以便更好地进行连接。但是，接触的尺寸大小意

味着无法始终向混凝土驱动完整的 200µA 以获取最大测量分辨率。 

为实现此目的，Resipod 也配备了大表面区域泡沫接触垫。只需取出钢接触物，并更换为泡沫垫。 

同样，测量之前应弄湿泡沫垫。
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保持和保存功能

一旦获得稳定读数，单击 Resipod 侧面的“保持”按钮即可在屏幕上冻结实际测量。 
    保持

•  显示屏闪烁以指明“保持”状态。

•  再次单击“保持”按钮可返回到“实时”模式，或者：

   
                                                               保存

•  单击“保存”按钮以记录测量。 显示 "m"，指明新的读数已存储在此内存位置中。（在示例

中，读数是内存对象 2 中存储的第一个读数。） 

3.2 内存功能

Resipod 最多可存储 512 次测量。内存排列，以便读数存储在从 1 到 19 的对象中。每个对象最多

可包含 99 个读数。 

 对象 1 - 读数 1  对象 19 – 读数 99

当仪器未处于保持状态时，按下“保存”按钮即可检查最后一个条目“对象 – 读数”数字。
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移至下一对象

若要移至下一对象，关闭然后再打开 Resipod 即可。

i
注意：当打开然后关闭时，Resipod 始终将移至下一对象。如果希望在上一对象中

执行测量，只需如下所述删除当前读数即可，您将返回到上一对象。

删除读数

最后读数存储在“对象 4 – 读数 3”中。

若要删除此读数，按“保持”按钮以设置显示屏闪烁。

 
（如果 Resipod 此时保持在空气中，“开路”屏幕将会显示并闪
烁。）

按住“保存”按钮 2 秒以删除读数。

 
“对象 4 – 读数 3”已被删除。显示屏显示一个小“c”，指明最后
读数已被取消。后续读数可以按这种方式取消，但是必须按顺序
执行。不能向回滚动并删除较早读数。

内存状态指示

许多特殊屏幕提供有关内存状态的信息。

 
对象编号大于 19。 
所有 19 个对象已使用。 在进一步使用内存之前有必要删除读数

（参见上文）。

 
读数编号大于 99。
当前对象已满。 移至下一对象以存储其它读数（参见上文）。

 
内存为空。
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4 现场的电阻率测量

4.1 影响

钢筋对电阻率测量的影响

钢筋会妨碍电阻率测量，因为它们的导电效果优于周围的混凝土。覆盖深度小于 30 mm 时尤其如

此。如有可能，钢筋不应位于探头正下方，且不应与探头保持平行。建议的测量方向由与探头间距比较而

来的钢筋间距确定。

最佳方向是与钢筋成对角线进行测量，如图所示。这在探

头跨距小于钢筋网格间距时能够实现。

对于 Resipod 38 mm，探头跨距为  
38x3 = 114 mm (4 .5”)

对于 Resipod 50 mm，探头跨距为  
50x3 = 150 mm (5 .9”)

如果钢筋间距太过接近，无法避开，则可以与钢筋成直角

进行测量（如图所示）。

RILEM TC154-EMC：“测量金属腐蚀的电化学技术”建

议在各次测量之间移动探头数毫米以便从相同位置获得 5 
个读数，并取 5 个值的中值。 

 
聚体粒径的影响

如 2 .2 所述，电流将穿过混凝土的孔液。理想而言，探头间距应大于最大骨料粒径，因为骨料材料

通常是不导电的。Resipod 几何体随附的可变间距探头可应用于大于标准探头间距的粒径。

温度的影响

混凝土的温度应与电阻率测量一起进行测量并记录下来。电阻率随着温度升高而降低。电阻率测

量的参考值通常基于 20°C (68°F)。实证研究表明，温度每增加一度，饱和混凝土的电阻率会降低  

3%，而干混凝土的电阻率会降低 5%。

含水量的影响

含水量越高，电阻率越低。这可能是由于饱和或水/灰比变化导致的。 
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碳化的影响

碳化混凝土比没有碳化的混凝土的电阻率要高，但是，如果碳化层远远小于探头间距，则此层的影

响很小。因此，如果碳化层较厚，则可能有必要增加探头间距以获取好的结果。

4.2 应用示例

实证检验和理论表明，电阻率与由于氯化物扩散而导致的腐蚀可能性以及钢消钝后的腐蚀速率有着

直接的关系。

估算腐蚀可能性

电阻率测量可用于估算腐蚀可能性。当混凝土的电阻率 (ρ) 较低时，则腐蚀可能性增加。当电阻率

较高（例如对于干燥和碳化混凝土）时，腐蚀可能性降低。实证检验已达到测量的电阻率的下列典

型值，其可用于确定腐蚀的可能性。这些数字适用于 20°C 时普通硅酸盐混凝土。

当  ≥ 100 kΩcm 时   微不足道的腐蚀风险

当 = 50 至 100 kΩcm 时  低腐蚀风险

当 = 10 至 50 kΩcm 时  中等腐蚀风险

当  ≤ 10 kΩcm 时   高腐蚀风险

指示腐蚀速率

当提及去钝化后的钢时，引用了 Wenner 4 探头系统中的电阻率测量的下列解释（Langford 和 
Broomfield，1987 年）。

> 20 kΩ cm   低腐蚀速率

10-20 kΩ cm   低至中等腐蚀速率

5-10 kΩ cm   高腐蚀速率

< 5 kΩ cm   极高腐蚀速率

实验参考值

数年来，通过许多研究收集了大量实验电阻率数据。此处展示的数据摘自 Rob B . Polder 撰写的“

混凝土电阻率现场测量的检测方法 – RILEM TC-154 技术建议”。值已被转换为 kΩcm 以匹配 
Resipod 的显示屏。可以在该文档中找到有关结果解释的更多详细资料。



12© 2017 Proceq SA

结构较为成熟（年限 10 以上）的混凝土的电阻率在 20°C 时的全局参考值。 

环境 混凝土电阻率 ρ kΩcm
普通硅酸盐水泥 
(CEM I)

高炉矿渣水泥（矿渣大于 
65%）或粉煤灰 (>25%) 或硅

灰 (5%)
非常潮湿，水下，飞溅区，

雾室
5-20 30-100

户外，暴露 10-40 50-200
室外，有遮蔽，有涂层，疏水

性（未碳化）(20°C/80% RH)
20-50 100-400

室外有遮蔽，如上所述（碳

化）
100 和更高 200-600 和更高

室内气候（碳

化）20°C/50%RH
300 和更高 400-1000 和更高

 
电阻率映射

映射结构的电阻率使得能够通过根据上述表中的内容比较值来做出有用的解释。请注意，前面所述

的温度校正应考虑在内。如果暴露条件相同，不同的电阻率值可能指明水/灰比的局部变化。如果

已知混凝土在整个结构中是同质的，那么可使用电阻率测量确定各种区域的相对潮湿和干燥程度。

与渗透性相关

研究表明，电阻率可与氯化物扩散速率直接关联。混凝土结构电阻率的现场映射将标识最具渗 

透性的区域。此类区域更可能遭受氯化物渗透。Resipod 38 mm 间距型号遵循新的 AASHTO 表 

面电阻率检测方法，其使用表面电阻率指示混凝土的渗透性。

可以在 AASHTO 官方网站 http://aii .transportation .org/Pages/SurfaceResistivityTest .aspx 上找到

检测的详细资料。

现场评估硬化效率

在现场可以使用电阻率测量来确定混凝土的过早干燥。在过早干燥可能因水化反应不充分而导致结

构弱化的热带国家，这是一项特别重要的应用。在该方法中，电阻率非常依赖于混凝土的湿度。 

将现场测量与在湿透的参考圆柱上执行的测量进行比较，以定义可用于隔离湿度的影响的相对电阻

率，从而确定过早干燥。请参阅“使用电阻率作为一种工具来现场评估硬化效率 – L . Fernandez 
Luco、C . Andrade 和 M .A . Climent 著（2009 年 6 月）”。

电阻率测量和阴极保护系统

阴极保护系统的有效性很大程度上依赖于混凝土的电阻率。在安装之前映射电阻率，能够将结构划

分为需要不同级别的电流的单独区域。

http://aii.transportation.org/Pages/SurfaceResistivityTest.aspx
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5 质量控制应用

Resipod 38 mm 间距型号遵循新的 AASHTO TP 95-11 表面电阻率检测方法，其使用表面

电阻率指示混凝土的渗透性。可以在 AASHTO 官方网站上找到检测的详细资料，网址为： 

http://aii .transportation .org/Pages/SurfaceResistivityTest .aspx。

Resipod 系列还包括另外两款仪器，其区别如表中所示。

应用 Resipod
Resipod 
几何体

Resipod 体积 
电阻率

在具有最大骨料粒径 (1 .5”, 38mm) 的标准圆柱 (4” x 8”, 100 x 
200mm) 或 (6” x 12”, 150 x 300mm) 上进行表面电阻率检测。 

固定探头间距 (1 .5”, 38mm)

在直径长达 100mm (4”) 的圆柱上进行体积电阻率检测

在骨料粒径可能超过 1 .5” (38mm) 的非标准圆柱上进行表面

电阻率检测

探头间距的校正系数

几何体的校正系数

用户自定义校正系数

可变探头间距

现场的表面电阻率分布，用于： 评估腐蚀的可能性、腐蚀速率

以及阴极保护系统的实施

5.1 Resipod 体积电阻率

配件包括方便安装仪器的支架、便于插入后部连接器的电缆以及适合 4”x8”圆柱的带导电泡沫插件

的测量板。

该支架适用于两种 Resipod 型号（38mm 和 50mm）。

http://aii.transportation.org/Pages/SurfaceResistivityTest.aspx


14© 2017 Proceq SA

支架中的 38 mm Resipod 支架中的 50 mm Resipod

                         

电缆连接

电缆连接简便正如图所示

测量偏移

泡沫插件提供到圆柱的电气接触，但它们也具有电阻，必须对其进行测量和补偿，以确定检测的圆

柱的真正体积电阻率。

泡沫插件的电阻随施加的压力变化。

顶部和底部插件的电阻可测量如下：

用于测量上部泡沫插件电阻 (Rupper) 的测试装置：

上部板

上部泡沫插件

下部板
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用于测量下部泡沫插件电阻 (Rlower) 的测试装置：

 

检测的圆柱 

上部板

下部泡沫插件

下部板

用于测量圆柱 (Rmeasured) 的体积电阻率的测试装置：

 

上部板

上部泡沫插件

检测的圆柱

下部泡沫插件

下部板

测得的电阻是圆柱加两个插件的电阻之和，因此：

Rcylinder = Rmeasured – Rupper - Rlower
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体积电阻率的计算

Resipod 显示以 kΩcm 为单位的数字。从 Resipod 显示屏获得的数字应除以 2πa（其中“a”是探头

间距，例如 3 .8 cm 或 5 .0 cm）。对于具有 38mm 探头间距的 Resipod：

圆柱尺寸 2πa A (cm2) L (cm) A/L (cm)

4x8 23 .88 81 .07 20 .32 3 .99

   
体积电阻率 ρ = K x Rcylinder，其中 K = A/L

 例如

 Rcylinder = 52 kΩcm
 Rcylinder（已校正）= 52 / 23 .88 = 2 .18 kΩ
 体积电阻率 ρ = K x Rcylinder = 2 .18 x 3 .99 = 8 .69 kΩcm

ResipodLink 中的体积电阻率

ResipodLink 可以自动计算 K 并将它下载到 Resipod 仪器上，以便显示屏直接显示正确的以 kΩcm 
为单位的值。请参见第 9 章。

5.2 Resipod 几何体

Resipod 几何体随附一个用于安装 Resipod 和可变间距探头的支架，其允许探头间距在 40mm 与 

70mm 之间变化。 这允许它适应较大的骨料粒径。 

ResipodLink 软件（第 9 章）允许用户输入正确的探头间距以及几何校正系数，以在仪器上直接显

示正确的电阻率。 

圆柱体几何校正系数的设计符合最新研究,旨在扩充现行AASHTO表面电阻率法可用在其他样品几何

体。

除此之外，用户还可以输入自己确定的校正系数。
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6 单元、零件和配件

部件号 描述

381 10 000 Resipod，50mm 探头间距，检测条，泡沫接触垫，带USB线缆的充电器，软件，
背带，文档和手提箱。

381 20 000 Resipod，38mm (1 .5”) 探头间距，检测条，泡沫接触垫，带USB线缆的充电器，
软件，背带，文档和手提箱。

381 30 000 Resipod 体积电阻率测试仪，50mm 探头间距，检测条，泡沫接触垫，带USB线
缆的充电器，软件，背带，文档，手提箱和体积电阻率测试仪附件。 

381 40 000 Resipod 体积电阻率测试仪，38mm (1 .5”) 探头间距，检测条，泡沫接触垫，带
USB线缆的充电器，软件，背带，文档，手提箱和体积电阻率测试仪附件。

381 50 000 Resipod 几何体，50mm 探头间距，检测条，泡沫接触垫，带USB线缆的充电
器，软件，背带，文档，手提箱和Resipod几何体附件。

381 60 000 Resipod 几何体，38mm 探头间距，检测条，泡沫接触垫，带USB线缆的充电
器，软件，背带，文档，手提箱和Resipod几何体附件。

零件和配件 描述

381 01 088 体积电阻率附件

381 01 098 Resipod 几何体附件
381 01 094 可变间距探头

381 01 089 Resipod 支架
381 01 043S 泡沫接触垫替换套装 (5x4)
381 01 092S 体积电阻接触垫。 一套 10 件
381 01 038 检测条

381 01 031 内部接触盖（请参见下面的注释）

381 01 041 外部接触盖（请参见下面的注释）

381 01 033 接触系统（请参见下面的注释）

381 01 036 接触弹簧

381 01 014 USB 盖
381 01 070 USB 端口键
391 80 110 背带

 
若要更换其中一个内部触点，需要部件 381 01 031、381 01 033 和 381 01 036。
若要更换其中一个外部触点，需要部件 381 01 041、381 01 033 和 381 01 036。

7 技术规格

测量范围： 1kΩcm - 约 1000 kΩcm（取决于探头间距） 
分辨率（额定电流 200µA) ±0 .2 kΩcm 或 ±1%（取二者中的较大值）
分辨率（额定电流 50µA) ±0 .3 kΩcm 或 ±2%（取二者中的较大值）
分辨率（额定电流小于 50µA) ±2 kΩcm 或 ±5%（取二者中的较大值）
频率 40 Hz
内存 非易失，约 500 个测量值
电源 >50 小时续航时间
充电器连接  USB B型(5V, 100mA)
尺寸 197 x 53 x 69 .7 mm（7 .8 x 2 .1 x 2 .7 inch）
重量 318 g (11 .2 oz)
操作温度 0° 到 50°C（32° 到 122°F）
存储温度 -10° 到 70°C（14° 到 158°F）
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8 维护和支持

功能检查

可以使用提供的检测条检查 Resipod 是否正常工作。 测试条打算用于两种 Resipod 型号（38 mm 
1 .5” 和 50 mm 间距）。

上排允许使用完整的 200 µA 范围执行功能检查。下排允许使用减少的 50 µA 范围执行功能检查。

外垫的电阻器会将最大电流限制为大约 20 µA（电流指示灯条中仅两个区段处于活动状态）。

下表汇总了预计检测结果：

电流范围
预计测试结果   
38 mm (1.5”) 间距

预计测试结果   
50 mm 间距

200µA（上排） 12 (±0 .2) kΩcm 16 (±0 .2) kΩcm

50 µA（下排） 90 (±1 .8) kΩcm 120 (±2 .4) kΩcm
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清洁探头和机身

可以拆卸探头进行清理、更换或装配测试配件（如可见间距

探头）。它们采用卡扣装配，因此拉下即可。请小心谨慎，

不要遗失弹簧。 

清洁后，将探头插入到轴中并卡入到位，以更换探头。按如

图所示的橡皮帽以确保装配完好。长的橡皮帽前进到外部探

头上方。

当设备不使用时，探头不应保持潮湿。 

设备可以用水冲洗（确保 USB 盖牢固就位）。由于仪器的

输入阻抗极高，请检查外壳下侧是否洁净（污渍或盐层可能

导致电流泄漏，产生有错误的读数）。

注意！弹簧有意加长，允许在内部探针上位移 ± 4 mm 以适

应不平坦或弯曲表面的同时，确保在所有四个探头上持续施

压。

支持理念

Proceq 承诺通过其全球服务和支持机构为该仪器提供全方位的支持服务。我们建议用户在 
www .proceq .com 上登记产品信息，以便获得最新的可用更新和其它重要信息。

标准保修和延期保修

标准保修期：仪器的电子部件为 24 个月，仪器的机械部件为 6 个月。仪器电子部分的一年期、两

年期或三年期延期保修，可在购买产品后 90 天内购买。



20© 2017 Proceq SA

9 ResipodLink 软件

安装 ResipodLink

在您的电脑或 CD 上找到文件“ResipodLink Setup .exe”并单击它。按照屏幕上的

说明操作。 
确保选中“启动 USB 驱动器程序安装”。

 
启动 ResipodLink 并查看 Resipod 上存储的数据

 
双击桌面上的 ResipodLink 图标，或通过“开始”菜单启动 

ResipodLink。Resipodlink 启动，并出现一个空白列表。

 
应用程序设置

用户可以使用菜单项“文件 - 应用程序设置”选择所使用的语言和日期时间格式。 

将 Resipod 连接到 USB 端口，然后单击此图标以从 Resipod 下载所有数据。

"Id" 号标识测量对象。 

用户使用“名称”列可为测量对象指定名称。 

数据下载到 PC 中的“日期和时间”。  
“平均值”。 

此序列中的测量“总数”。 

此序列中测量的“标准偏差”。
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单击“Id”列中的双箭头图标查看更多详情：

i
注意：单击“添加”为对象附加注释。

汇总窗口

除了上面介绍的“序列”视图之外，ResipodLink 还向用户提供“汇总”窗口。这对于一致性测试

很有用，可快速识别质量较差的区域或对象。单击各自的选项卡以切换视图。

i
若要在汇总中包括或排除某个序列，请单击压缩列中的汇总符号。此符号为“黑

色”或“灰色”，表明汇总中是否包括序列。 

 
调整日期和时间 

在“日期和时间”列中右键单击。

仅为所选序列调整时间。

请注意，Resipod 没有内部时钟，因此已

下载数据显示的日期和时间为下载完成时

的时间。

输出数据

通过 ResipodLink 可导出所选对象或整个项目，以便在第三方程序中使用。单击您希望导出的测量

对象。 
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单击“导出为 CSV 文件”图标。将此测量对象的数据导出为 Microsoft Office Excel 
逗号分隔文件。可在下面的窗口中选择导出选项。

单击“导出为图片”图标以打开窗口，通过它可选择各种导出选项。 

在两种情况下，预览窗口显示当前输出选择的效果。

单击“导出”完成该操作，以选择文件位置、命名文件，如果为图片输出，还需要设置输出图片的

格式： .png、 .bmp 或  .jpg

删除和恢复数据

使用菜单项“编辑 – 删除”可从下载的数据中删除一个或多个所选序列。 

i
注意：这不会删除 Resipod 中的数据，仅删除当前项目中的数据。

恢复原来下载的数据

选择菜单项“文件 – 恢复所有原始数据”将数据恢复为下载时的原始格式。如果您已经操作过数

据但又想再次返回至原始数据，该功能非常有用。将弹出警告信息，说明将要恢复原始数据。确认

以恢复数据。

i
注意： 已经添加至序列的任何名称或注释都将丢失。

删除 Resipod 中存储的数据

选择菜单项“设备 – 删除 Resipod 上的全部测量对象”以删除 Resipod 中存储的所有数据。将

出现一个警告，表明将删除所有数据。确认以删除数据。无法删除单个序列。

更多功能

通过屏幕顶部的图标提供以下菜单项：

“PQUpgrade”图标 - 可通过 Internet 或从本地文件升级您的固件。

“打开项目”图标 – 可打开以前保存的  .pqr 项目。
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“保存项目”图标 - 可用于保存当前项目。

“打印”图标 - 可用于打印项目。如果您想要打印全部数据或所选的数据，可以在

打印机对话框中进行选择。

设置校正系数

请参见第 2 .2 章。Resipod 显示屏上的标准读数指示：

电阻率 ρ= 2πaV/l [kΩcm]，其中“a”是仪器的默认探头间距（38mm 或 50mm）。

菜单项“设备 – 设定测量设置”允许将校正系数下载到仪器上，以便当与以下配件一起使用时直

接显示电阻率读数：

• 可变间距探头 (381 01 094)
• 体积电阻率附件 (381 01 088)
• 不同的样品几何形状

i
注意：当采用 AASHTO TP95-11 标准使用 38mm 型号的 Resipod 时，无需校

正，因为已在该标准提供的数字中考虑了这一点。

i
注意：每当设置非标准的接触间距或几何校正系数，都会删除 Resipod 上的所

有测量值。因此，在开始之前务必保存 Resipod 上存储的所有测量值。
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测量模式

• 4 点 Wenner 探头测量的表面测量。

• 与体积电阻率附件一起使用的体积测量。

接触间距 

• 默认间距 – 38mm 或 50mm，取决于 Resipod 型号。

• 自定义间距 – 使用可变间距探头附件，它可以是 40mm 与 70mm 之间的任何值。也可以设置超

出此范围的间距，以便与定制的延长电缆一起使用。

几何校正系数

• 平面 – 默认设置，用于现场测量并适用于 AASHTO TP 95-11 标准。

• 圆柱 – 设置检测的圆柱的长度和直径。表面测量校正系数（k）的计算依据是基于硬化圆柱表面

电阻率的最新研究。

k 2�~=
 1.09 -           +0.527     7.34

d/a      (d/a)²

d = 圆柱的直径 (mm)，a = 探头间距 (mm)，L = 圆柱的长度 (mm)

公式有效条件：d/a ≤ 4 且 L/a ≥ 5（例如，对于 200mm 圆柱，允许的最大探头间距为 40mm）

体积测量校正系数将根据第 5 .1 章中描述的方法计算得出：

即：k = A/L = (π x 52) / 20 = 3 .927

• 棱柱 – 用于立方体和棱柱。 到目前为止没有为表面测量实施校正系数。体积测量将根据第 5 .1 章
中描述的方法计算得出：

• 自定义校正系数 – 对于用户定义的校正系数，请选择此选项并直接输入校正值。如果未选择，

则这里显示的值将显示基于上面选择的选项计算的校正系数 (k)。

将校正系数下载到 Resipod 

• 通过按“确定”完成操作。将显示警告，以指示将删除 Resipod 上当前保存的所有测量值。
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省略号将出现在 kΩ 符号的右边，以指示已设置校正系数。

应用的校正 = 2πa/k（“a”以 cm 为单位）。

ResipodLink 中校正的电阻率值的显示 

校正设置与测量数据记录在一起并显示在 ResipodLink 中，如此体积电阻率测量示例所示
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备注： 
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备注： 
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